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Trastorno de de´ficit de atencio´n
(TDA).
Son varios los estudios que de acuerdo con el avance tecnolo´gico se han venido desarrollando
en apoyo al diagno´stico y tratamiento de los trastornos de la atencio´n. En los estudios
comu´nmente realizados se emplea el electroencefalograma (EEG), cuya contribucio´n al
estudio del Trastorno de De´ficit de Atencio´n (TDA) ha sido de gran importancia, por
los resultados recolectados por muchos investigadores. Adema´s de la contribucio´n que ha
tenido el EEG en el diagno´stico del TDA, ha sido una herramienta muy u´til para su
tratamiento. Este documento presenta el disen˜o y resultados de un dispositivo electro´nico
que registra y analiza continuamente la actividad ele´ctrica cerebral para aplicar un
proceso de condicionamiento operante llamado Neurofeedback, el cual brindara´ apoyo al







Several studies according to the technological advancement, have been developed to support
the diagnosis and treatment of attention disorders. In the most commonly performed
studies used the electroencephalogram (EEG), whose contribution to the study of attention
deficit disorder (ADD) has been of great importance for the results collected by many
researchers. In addition to the contribution that has had the EEG in the diagnosis of
ADD, has been a very useful tool for the treatment of the same. This paper presents the
design and performance of an electronic device continuously records and analyzes of brain
electrical activity to implement a process called EEG biofeedback operant conditioning,
which will provide support for the treatment of attention deficit disorder.
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1. Introduction
En la actualidad el Trastorno de De´ficit de Atencio´n
(TDA) constituye una de las alteraciones ma´s frecuentes
entre las enfermedades neuropsiquia´tricas infantiles, cuya
prevalencia var´ıa alrededor de un 5 % de la poblacio´n
infantil [1]. La incidencia se encuentra entre un 3 %
y 7 % de la poblacio´n escolar activa, y afecta ma´s a
nin˜os que a nin˜as, en una proporcio´n de 3 a 1 [2–4].
En Estados Unidos, en nin˜os de escolaridad primaria,
se presenta entre el 5 % y 10 % [5, 6]; en adolescentes el
trastorno persiste hasta en un 80 % de los casos [7, 8]; y
en el adulto, donde continua entre 33 % y 66 % [9–11].
Estas cifras convierten al TDA en un problema de salud
pu´blica [7–13], reportando un incremento del 2.82 % en
la u´ltima de´cada [14].
Actualmente existen pocos procedimientos para el
tratamiento del TDA. Los tratamientos comu´nmente
utilizados son farmacolo´gicos y conductuales [15], y
no son me´todos totalmente eficaces. Los tratamientos
farmacolo´gicos en ocasiones pueden presentar efectos
secundarios, que son perjudiciales para la salud de
los pacientes; adema´s los tratamientos conductuales en
muchos casos dependen de factores externos, como la
relacio´n social, escolar y familiar, para que muestren
resultados favorables [16,17].
Otro procedimiento utilizado en el tratamiento del
TDA, es la terapia con Neurofeedback, la cual consiste
en proporcionar retroalimentacio´n a los procesos internos
del cerebro a trave´s de la estimulacio´n con sen˜ales
visuales y auditivas, dicho tratamiento permite entrenar
al cerebro a autorregular de manera voluntaria la
actividad ele´ctrica del mismo [18,19].
El propo´sito de este trabajo es disen˜ar un dispositivo
que utilice Neurofeedback como apoyo al tratamiento del
TDA, esto se lograra´ analizando la actividad ele´ctrica del
cerebro e induciendo un cambio en sus procesos internos,
a trave´s de estimulaciones visuales que permitira´n que se
autorregule de manera voluntaria, modificando de este
modo la actividad involuntaria del mismo.
2. Metodolog´ıa
En el disen˜o del prototipo electro´nico se emplearon
cuatro etapas fundamentales: la primera es la adquisicio´n
de la sen˜al; seguida de la amplificacio´n; filtrado de
esta misma; luego se realizo´ el acondicionamiento y
digitalizacio´n; y finalmente la etapa de visualizacio´n de
la sen˜al y visualizacio´n dida´ctica (juego).
2.1. Adquisicio´n de la sen˜al
Esta etapa contiene varias sub-etapas, entre ellas la
adaptacio´n de los electrodos, la proteccio´n al paciente
y el acople de impedancias. Los electrodos utilizados
para adquirir las sen˜ales electroencefalogra´ficas son
electrodos superficiales de copa de oro, los cuales poseen
un dia´metro de 10 mm, con un agujero en la parte central
de 2 mm para la colocacio´n de la pasta conductora, la
longitud del cable es de 120 cm con terminales DIN
de 2 mm. Estos electrodos fueron escogidos por su alto
potencial, su buena conductividad ele´ctrica y su baja
impedancia de polarizacio´n en comparacio´n con otros
electrodos.
Otro aspecto fundamental a la hora de disen˜ar
un dispositivo es la implementacio´n de una etapa de
proteccio´n al paciente, dado que es primordial en todo
momento proteger la integridad f´ısica del sujeto a tratar;
por este motivo se le da relevancia a esta etapa y se
toman medidas pertinentes para garantizar el bienestar
del usuario final.
A continuacio´n se realizo´ el acople de impedancias
que garantiza la transferencia de la sen˜al de una etapa
a la otra, en este caso en particular se debe garantizar
que la sen˜al obtenida por los electrodos sea recibida
sin mayores pe´rdidas por la etapa de amplificacio´n del
circuito. Para el disen˜o de esta etapa se empleo´ un
amplificador operacional configurado en modo seguidor,
configuracio´n que genera caracter´ısticas favorables, dado
que posee una ganancia unitaria sin inversio´n de fase,
una impedancia de entrada muy alta y una impedancia
de salida casi nula, lo que permite transferir de manera
ma´s eficiente la sen˜al obtenida en los electrodos a la etapa
de amplificacio´n del circuito ele´ctrico.
2.2. Amplificacio´n
El disen˜o de la etapa de amplificacio´n se
desarrollo´ fundamentalmente en dos fases, la primera
es una fase de amplificacio´n principal, que consta
primordialmente de un amplificador de instrumentacio´n,
el cual recibe dos sen˜ales independientes que se aplican,
cada una, a una terminal de entrada del amplificador
de instrumentacio´n, una sen˜al va dirigida a la terminal
inversora y la otra a la terminal no inversora, logrando de
este modo la obtencio´n de ganancias diferenciales entre
las sen˜ales electroencefalogra´ficas tomadas en un u´nico
canal. Este tipo de configuracio´n es de suma relevancia
porque permite eliminar componentes comunes de ruido
en ambas sen˜ales. El amplificador de instrumentacio´n
que se utiliza en esta fase es el INA 128, con el cual se
obtiene una ganancia de 90, con respecto a la sen˜al de
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entrada.
La segunda fase de la etapa de amplificacio´n consta de
un amplificador operacional en configuracio´n no inversor,
el cual amplifica la sen˜al por segunda vez a la salida
del amplificador de instrumentacio´n, la configuracio´n de
este amplificador operacional tiene la particularidad de
tener una ganancia variable, permitiendo de este modo
establecer una magnitud de ganancia apropiada para
cada tipo de onda electroencefalogra´fica, en esta fase
la ganancia ma´xima sera´ de 100 veces, para obtener
una amplificacio´n total en la salida de la etapa de
amplificacio´n de 9000 veces aproximadamente.
2.3. Filtrado
Los filtros permiten el paso exclusivo de las
frecuencias espec´ıficas a analizar, esto es, una
caracter´ıstica importante dado que solo se trabajara´ con
dos bandas de frecuencias espec´ıficas, es por esta razo´n
que se disen˜o´ un filtro para cada banda de frecuencias, ya
que la totalidad de las ondas cerebrales se encuentran en
el espectro de 0.5 (Hz) a 30 (Hz), y el intere´s se concentra
en solo una parte de esta banda de frecuencias, por
esta razo´n es necesario acondicionar cada canal con su
respectivo filtro para poder obtener la onda cerebral
espec´ıfica a trabajar. Se trabajo´ con dos bandas de
frecuencias, dichas bandas de frecuencias pertenecen
a las sen˜ales Theta y Beta, por ende, para el primer
canal (Theta) se disen˜o´ un filtro pasa banda que se
encuentra entre (4-8) Hz, y para el segundo canal (Beta)
se disen˜o´ otro filtro pasa banda que se encuentra entre
(13-30) Hz.
En la implementacio´n de la etapa de filtrado se
utilizo´ un arreglo con amplificadores operacionales en
configuracio´n Butterworth de tercer orden; este tipo
de configuracio´n forma un filtro con caracter´ısticas
significativas como una banda de paso suave y un corte
agudo con una ca´ıda de 60 dB/de´cada, adema´s este filtro
en espec´ıfico posee otra caracter´ıstica favorable para este
caso en particular, debido a que presenta una respuesta
plana mientras se acerca a la frecuencia de corte, lo
cual permite que en el rango de frecuencia establecido
la sen˜al mantenga una ganancia unitaria, obteniendo
a la salida del filtro; la sen˜al original de su entrada
pero ahora restringida al rango de frecuencia espec´ıfico
preestablecido. Fuera de este rango el comportamiento
de la sen˜al empezara´ a cambiar, dado que la ganancia
de e´sta disminuira´ ra´pidamente a una proporcio´n de
60 dB por cada de´cada que aumente su frecuencia,
permitiendo de esta forma trabajar con las sen˜ales de
intere´s espec´ıficas.
2.4. Acondicionamiento y digitalizacio´n
Despue´s de la etapa de filtrado, es necesario
acondicionar la sen˜al obtenida, para que el ADC pueda
realizar la conversio´n de los datos de origen ana´logo
a un sistema digital. La sen˜al filtrada entra a dos
amplificadores a la vez, uno de ellos se halla configurado
para rectificar completamente la sen˜al y el segundo es un
comparador que sirve como control de un transistor
que trabaja en modo de corte y saturacio´n; estas
sen˜ales entran al microcontrolador, donde se detecta
la variacio´n de picos de voltaje de la sen˜al, permitiendo
que el microcontrolador identifique los ciclos positivos y
negativos de la esta.
Las sen˜ales analo´gicas obtenidas por la etapa de
adquisicio´n deben ser digitalizadas para que puedan ser
transferidas a una computadora, para ello se utilizo´ el
microcontrolador MC68HC908AAP16 de la familia
Freescale, dadas sus caracter´ısticas favorables frente a
otros dispositivos similares comu´nmente utilizados. Las
especificaciones del proceso de conversio´n ana´logo-digital
se muestran en la tabla 1.
Tabla 1: Especificaciones del ADC. elaboracio´n propia
con base en [20].
Resolucio´n 19,6 mV




Tiempo de Muestreo 1 ms
Nu´mero de Bits 8






El sistema de visualizacio´n que se implemento´ se
desarrolla principalmente por medio de los programas
LabView y Visual Basic, estas plataformas han sido
seleccionadas gracias a los mu´ltiples beneficios que
ofrecen, porque presentan caracter´ısticas favorables en
el manejo de herramientas gra´ficas y textuales para
el procesamiento digital de sen˜ales; adema´s, dichas
plataformas presentan facilidades en el manejo de
gra´ficos con datos dina´micos, en el tratamiento de
ima´genes, en la sincronizacio´n de dispositivos y en el
desarrollo de trabajos en tiempo real, caracter´ısticas
fundamentales que permitira´n la implementacio´n del
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prototipo y admitira´n que sus objetivos de visualizacio´n
se lleven a cabo para poder generar la retroalimentacio´n
deseada.
Se ha implementado una interfaz HMI realizada en la
plataforma Visual Basic, en la cual el usuario tendra´ la
posibilidad de seleccionar la opcio´n de visualizacio´n
deseada e ingresar una serie de datos personales,
los cuales se asociara´n de forma automa´tica a la
informacio´n obtenida en el transcurso de la prueba, la
cual sera´ guardada de forma voluntaria en un archivo
al finalizar. Adema´s, el usuario tendra´ la posibilidad
de ingresar a la opcio´n Juego, donde se encuentra la
ventana de dato personal y la una interfaz dida´ctica
interactiva, desarrollada dentro del proyecto que cuenta
con las caracter´ısticas apropiadas para suscitar cambios
importantes en el EEG cuando se presenta atencio´n a
inatencio´n.
3. Resultados y discusio´n
En la figura 1 se observa el prototipo final que
permite captar las sen˜ales ele´ctricas cerebrales Theta y
Beta, las cuales son acondicionadas y analizadas para
posteriormente brindar una retroalimentacio´n a periodos
de inatencio´n por medio del me´todo de visualizacio´n
dida´ctico que se implemento´.
Figura 1: Prototipo final
Fuente: elaboracio´n propia.
Este proyecto cuenta con dos modos de visualizacio´n
de las sen˜ales electroencefalogra´ficas que permiten
observar caracter´ısticas particulares de las ondas a
la hora de hacer un ana´lisis. El primer modo de
visualizacio´n esta´ dado por medio de una interfaz de
Visual Basic, la cual permite visualizar simulta´neamente
y en tiempo real la onda cerebral seleccionada y una serie
de caracter´ısticas relevantes de esta misma como lo son:
longitud de forma de onda, valor promedio absoluto,
potencia y cruces por cero de la sen˜al, en una forma
gra´fica y escalar (figura 2).
El segundo me´todo de visualizacio´n esta´ dado por
una interfaz desarrollada en LabView, la cual permite
visualizar la sen˜al de EEG en un Scope donde se pueden
modificar las propiedades de amplitud y frecuencia de la
sen˜al, permitiendo de este modo que la observacio´n y el
ana´lisis de e´sta sea ma´s detallado.
Para la adquisicio´n de las sen˜ales ele´ctricas cerebrales
Theta y Beta se realizo´ una prueba, los resultados
obtenidos se pueden observar en la figura 3 y figura
4, la figura 3 corresponde a la sen˜al Theta y la figura 4
a la sen˜al Beta.
Estos resultados sugieren que se presenta una
actividad lenta (Theta) incrementada y una deficiencia
en la actividad ra´pida (Beta) en episodios de inatencio´n
de un individuo. Estos mismos comportamientos se
evidencian en las respuestas en potencia de las sen˜ales,
para la sen˜al Theta se presenta un aumento en la
potencia y una disminucio´n en la potencia de la sen˜al
Beta. Estos resultados coinciden con estudios realizados
por Lubar, Serfontein Lazzaro, Monastra, Ricardo
Garcell, entre otros, los cuales han encontrado entre las
principales anormalidades estudiadas en el EEG sobre
las medidas de banda ancha de las sen˜ales, un aumento
en la potencia de la sen˜al Theta y una disminucio´n en la
potencia de la sen˜al Beta [21,22].
La respuesta en potencia que presenta el individuo
durante la prueba se convierte en valores escalares
definidos en el software, que permitira´n brindar neuro
retroalimentacio´n a los episodios en los que se presente
un de´ficit atencional. Para la sen˜al Theta la potencia no
supera la unidad de vatio durante el periodo en el que
el individuo permanece atento y, cuando este pierde la
atencio´n, la potencia se eleva superando el vatio, por este
motivo se establecio´ que las potencias superiores al vatio
demarcan un episodio de inatencio´n; y para la sen˜al Beta
el comportamiento de la potencia en periodos de atencio´n
la magnitud de la potencia supera comu´nmente el Vatio;
cuando el sujeto de la prueba pierde la atencio´n esta
magnitud disminuye por debajo de los 0.5 Vatios, es por
esto que en esta prueba para determinar la inatencio´n,
se considere el valor de potencia de la onda Beta cuando
se encuentre por debajo de los 0.5 Vatios. Los resultados
de potencia que se tomaron durante la prueba tanto de
la sen˜al Theta como los de la sen˜al Beta se muestran en
la figura 5.
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Figura 2: Ventana de visualizacio´n de Visual Basic
Fuente: elaboracio´n propia.
Figura 3: Sen˜al Theta. (a) individuo atento, (b) individuo inatento
Fuente: elaboracio´n propia.
Figura 4: Sen˜al Beta. (a) individuo atento, (b) individuo inatento
Fuente: elaboracio´n propia.
Despue´s de realizar la prueba y obtener las sen˜ales
Beta y Theta y conocer sus valores de comportamiento
en dos momentos evaluados, atentos e inatentos, se
procedio´ a observar el desarrollo del juego que se
implemento´ para ejecutarse dependiendo de los valores
de potencia que se obten´ıan de las sen˜ales ya adquiridas.
La interfaz dida´ctica (juego) desarrollada en Visual
Basic se puede observar en la figura 6. Este juego
responde de manera satisfactoria con un est´ımulo
positivo si la persona esta´ atenta, y brinda un est´ımulo
negativo si la persona esta´ inatenta.
Mientras la magnitud de potencia no supere el vatio
en la onda Theta y la magnitud de potencia de la onda
Beta no disminuya por debajo de los 0.5 Vatios, el
est´ımulo visual del juego sera´ el positivo, indica´ndole al
individuo que no ha perdido la atencio´n.
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Figura 5: Respuesta en potencia de las sen˜ales Theta y Beta con periodos de inatencio´n
Fuente: elaboracio´n propia.
Figura 6: Interfaz dida´ctica. (a) Visualizacio´n del juego, (b) estimulo positivo con individuo atento, (c) estimulo
negativo con individuo inatento
Fuente: elaboracio´n propia.
4. Conclusiones
Se adquirio´ las sen˜ales ele´ctricas cerebrales
Theta y Beta de un individuo en periodos de
atencio´n e inatencio´n, lo que permitio´ brindar una
retroalimentacio´n visual por medio del software
desarrollado cuyo fin era entregar un est´ımulo visual
positivo si el individuo estaba atento y un est´ımulo visual
negativo si estaba inatento.
En la prueba realizada se evidencio´ que en per´ıodos
de inatencio´n se presentaba un aumento en la magnitud
de la potencia de la sen˜al Theta y una disminucio´n en
la magnitud de la potencia de la sen˜al Beta, siendo
el cambio en magnitud de esta u´ltima sen˜al menos
notable que el cambio que presento´ la sen˜al Theta. Estos
resultados coinciden con estudios realizados por varios
investigadores del a´rea de la atencio´n
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